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EXTRACTION LIQUIDE/SOLIDE : METHODE ANABO 


Documents cites : I-M-Ol, I-N'35 


Materiel utilise : ASPEC XL4 

Methode : Anabo 

Duree d'extractioD pour une Ugne de 4 tubes : eoviroD 23 min 

Type de cartouches utilisees : Bond Elut CIS 200 mg 3 mL 


1. Disposition des solvants 

Reservoirs : Eau ultrapure 

Voie A : Methanol '" 

VoieB:Hexane g+v^ HH Ulf/oyoS" 

Voie C : Tert-butyl* methylii wtyde (TBME) 

Voie D ; Melange Eau/Methanol (90/10 v/v) 

2. Preparation des solvants 
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Melange Eau/Methanol (90/10 v/v) : 

- Prelever 100 mL de methanol a I'aide d'une eprouvette. 

- Les transvaser dans une fiole jaugee de IL de cat^gorie A. 

- Completer avec de I'eau ultrapure jusqu'au trait de jauge. 

- Boucher et agiter manuellement. 

- Conserver ce melange dans une bouteille fennee et identifiee avec le contenu, la date de preparation et le 
code op du preparateur. 


3. Lancement de la sequence d'analvse 

Effectuer les primes et les purges selon I-M-01 . 
Lancer I'extraction selon I-N-35. 

4. Resume de la methode d'extraction 


SPECIMEN 



Etape 

Solvaot / Fluide 

Volume / Temps 

Debit (mL/min) 

Rin9age aiguille 

Eau ultrapure 



Conditionnetnent cartouche 

Methanol 

2mL 

4 

Condilionnemcnt cartouche 

Eau ultrapure 

2mL 

8 

Depot de I'echantillon 

Echantillon 

3,5 mL 

2 

Rin^age cartouche 

Melange Eau/Methanol 

2mL 

4 

Sechage 

Azote 

3 min 


Rinfage cartouche 

Hexane 

3mL 

6 

Sechage 

Azote 

2Tnin 


Elution 

TBME 

4mL 

4 


USADA 0077 


1-1 


